HENROTEK"

HENROCUP

MANUAL | PERDORUESIT

HENROCUP® INSTITUTION DHE KAPAKU
JANAR 2023

Ne rezervojmeé té drejtén pér té ndryshuar specifikimet pa paralajmérim. Né varési té konfirmimit,
disponueshmérisé dhe gabimeve.

T




HENROTEK"

Informacion i réndésishém

Pérdorimi i synuar

Ruajtja

Udhézim pér pérdorim

Masa paraprake

Funksionimi i pérditshém

Paralajmérime

Depozitim migésor ndaj mjedisit

Té dhénat teknikeheet HenroCup® Institution

Fleta e té dhénave teknike Kapaku

Ne rezervojmeé té drejtén pér té ndryshuar specifikimet pa paralajmérim. Né varési té konfirmimit,
disponueshmérisé dhe gabimeve.

N o o o »~ b A O O W

[, L




HENROTEK"

Informacion i réndésishém

Para se té pérdorni HenroCup® Institution lexoni me vémendje kéto
udhézime.

Pérdorimi i synuar

HenroCup® Institution éshté dizajnuar dhe synuar vetém pér pije dhe
ushgime.

HenroCup® Institution éshté zhvilluar nga terapisté profesionisté danezé
pér té siguruar njé filxhan me cilési té larté pér njerézit gé pérjetojné
humbje té forcés dhe koordinimit. HenroCup® Institution éshté pa Bisfenol
dhe mund té pérdoret né ményreé té sigurt nga fémijét nén moshén 3 vjec.

HenroCup® Institution éshté njé dizajn me 2 doreza té gjera pér t'i dhéné
njé shtréngim té forté, forma e filxhanit dhe dorezave ju sigurojné gé ju té
mund té pini pa pérkulur gafén. Pjesa e poshtme e filxhanit éshté e gjeré
pér ta ndihmuar até té géndrojé forté mbi tavoliné dhe redukton derdhjen.

HenroCup® mund té pérdoret me pérparési né spitale, shtépi plegsh, rezidenca
dhe institucione speciale.

Ruajtja

Ruajeni né té thaté, né temperaturé dhome dhe jashté rrezeve direkte té diellit.

Ne rezervojmeé té drejtén pér té ndryshuar specifikimet pa paralajmérim. Né varési té konfirmimit,
disponueshmérisé dhe gabimeve.
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Udhézim pér pérdorim

Pérmbajtja: 1 HenroCup® mund té vijé me ose pa kapak.

1. Shpaketoni filxhanin dhe kapakun, hidheni paketimin si¢c duhet.
2. Para pérdorimit lani filxhanin dhe kapakun.
3. HenroCup® tani jané gati pér pérdorim.

Masa paraprake

Pas shpaketimit té filxhanit, lani gjithmoné HenroCup® Institution para
pérdorimit.

Filxhani synohet té pérdoret pér pije.

Pijet e ngrohta mund té shkaktojné ngjyrosje té gabuar dhe té zvogélojné
jetégjatésiné e filxhanit.

Mos e ngrohni filxhanin mbi njé drité qiri ose zjarr.
Kujdes me Iéngun e nxehté.

Nése pérdoret me kapak, sigurohuni gé para pérdorimit té kontrolloni gé
kapaku éshté vendosur sakté dhe nuk éshté i lirshém.

Funksionimi i pérditshém
HenroCup® Institution mund té lahet né enélarése deri né 65°C dhe
enélarése industriale deri né 80°C pér 3 minuta.

Megjithatég, filxhani mund té béhet | dobét dhe cilésia té pérkegésohet,
prandaj rekomandohet larja me doré.

HenroCup® mund té pérballojé diapazonin e temperaturés nga -20°C deri
né 95°C.

Ne rezervojmeé té drejtén pér té ndryshuar specifikimet pa paralajmérim. Né varési té konfirmimit,
disponueshmérisé dhe gabimeve.
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Paralajmérime

Mos pérdorni asnjé Iéng né HenroCup® institution me temperaturé mbi
95°C.

c JU LUTEMI VINI RE SE DISA PIJE MUND TE LENE NGJYRE BRENDA
FILXHANIT.

Hidheni HenroCup® institution nése sipérfagja nuk duket e Iémuar dhe ka
Nnjé ngjyré té bardhé quméshti.

Depozitim migésor ndaj mjedisit

Ju lutemi hidheni filxhanin né njé ményré neutrale migésore me mjedisin.

hid

HenroCup® Institution jané béré nga materiali gé duhet té riciklohet.
Prandaj, ju lutemi hidhni HenroCup® Institution e vjetér népérmjet
sistemeve té pérshtatshme té grumbullimit.

NESE KENI NDONJE DYSHIM KUR TE HIDHNI HENROCUP®
A INSTITUTION, MUND TE DERGONI NJE EMAIL NE
HENROTEK@HENROTEK.COM

Ne rezervojmeé té drejtén pér té ndryshuar specifikimet pa paralajmérim. Né varési té konfirmimit,

disponueshmérisé dhe gabimeve. I_—l_
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Té dhénat teknikeheet HenroCup® Institution

Materiali i Filxhanit

Kopoliestér

Pesha 139,2 Gr
Lartésia 9cm
Gjerésia 15cm
Bisfenol HenroCup® Institution éshté pa Bisfenol
Shénjuar C €
Ngjyra Transparent me ml
Mililitra 230 ml
Enélarése 65°C gradé
Enélarése industriale deri né 80°C pér 3 minuta
Mikrovalé Po
Bazé UDI-DI Nr. 57048312BW
UDI-DI HENROCUP 05704831128845
institution
UDI-DI HENROCUP 05704831128852

institution me ml

Standardet dhe
Rregulloret

Rregullorja (KE) 1935/2004 e 27. Tetor 2004
Rregullorja (KE) 2023/2006 e 22 Dhjetor 2006

Urdhér ekzekutiv danez, BEK nr 681, daté
25/05/2020

Rregullorja (KE) 10/2011 e datés 14 Janar 2011
Rregullorja (BE) 2017/745 e datés 5 Prill 2017

Ne rezervojmeé té drejtén pér té ndryshuar specifikimet pa paralajmérim. Né varési té konfirmimit,
disponueshmérisé dhe gabimeve.
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Fleta e té dhénave teknike Kapaku

Materiali i Kapakut

LLDPE (Polietilen)

Pesha 13 Gr

Shénjuar C €

Enélarése Enélarése 65° C
Enélarése industriale 80°C deri né 3 minuta
Megjithatég, filxhani béhet i dobét dhe cilésia
pérkegésohet, prandaj rekomandohet larja
me doré.

Mikrovalé Jo

Bazé UDI-DI Nr. 57048311BU

UDI-DI HENROCUP Kapak i 5704831000271

vogél

UDI-DI HENROCUP Kapak i 5704831000011

madh

Standardet dhe Rregulloret

Rregullorja (KE) 1935/2004 e 27. Tetor 2004
Rregullorja (KE) 2023/2006 e 22 Dhjetor 2006

Urdhér ekzekutiv danez, BEK nr 681, daté
25/05/2020

Rregullorja (KE) 10/2011 e datés 14 Janar 2011
Rregullorja (BE) 2017/745 e datés 5 Prill 2017

Ne rezervojmeé té drejtén pér té ndryshuar specifikimet pa paralajmérim. Né varési té konfirmimit,

disponueshmérisé dhe gabimeve.
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